
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
1. ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΣΤΑΤΩ ΙΝΟΧ 

 

Τα τροχήλατα στατώ να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι,  

Να είναι κατάλληλα για νοσοκομειακή χρήση και ανθεκτικά στις απολυμάνσεις. 

Να διαθέτουν ανοξείδωτο κορμό – σωλήνα (σταθερό στη βάση και όχι βιδωτό) και το ύψος να 

είναι ρυθμιζόμενο από 130cm έως περίπου 210cm με σύστημα σταθεροποίησης με βίδα – 

μεταλλικό σφιγκτήρα. 

Να διαθέτουν 4 άγκιστρα από συμπαγή (ανοξείδωτη) βέργα κουρμπαρισμένη. 

Να διαθέτουν τροχήλατη βάση από ανοξείδωτο σωλήνα με περιστρεφόμενους τροχούς και 

φρένο.  

Να κατατεθούν μαζί με την οικονομική προσφορά φωτογραφίες του προϊόντος. 

     

 
ΓΕΝΙΚΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
α) Θα είναι αμεταχείριστο, καινούργιο, σφραγισμένο στη πλήρη συσκευασία του και θα 

συνοδεύεται από όλα παρελκόμενα και εγχειρίδια του. 

β) Θα δίδεται από το προμηθευτή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών (24 

μηνών) για τη συσκευή από την οριστική παραλαβή του.  

γ) Θα παρέχονται  ανταλλακτικά καθώς και παρελκόμενα, για πέντε (5) τουλάχιστον έτη από 

την οριστική παραλαβή του. 

Απαραίτητα έγγραφα τεχνικής προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού: 

1) Η τεχνική προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από φύλλο συμμόρφωσης με τις 

αντίστοιχες παραπομπές στο τεχνικό φυλλάδιο για την απόδειξη της ικανοποίησης των 

τεχνικών προδιαγραφών. 

2) Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν στην τεχνική προσφορά όλα τα 

απαραίτητα πιστοποιητικά των προϊόντων που προσφέρουν από πιστοποιημένο 

οργανισμό, μαζί με τα πρωτότυπα prospectus που θα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα 

του κατασκευαστικού οίκου.  

3) Η προσφορά θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται 

ότι «ο προμηθευτής αποδέχεται πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές, τα προσφερόμενα 

είδη πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τα στοιχεία τους που κατατίθενται, 

ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων». 

4) Η προμηθεύτρια εταιρεία σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την 
κατασκευάστρια να είναι εξουσιοδοτημένη από την κατασκευάστρια εταιρεία 
για την διακίνηση των προϊόντων της, η οποία θα γίνεται σύμφωνα με την 
ισχύουσα Νομοθεσία καθώς και την τήρηση όλων των διαδικασιών ή σε 
πιθανή ανάκληση/ απόσυρση προϊόντος ή μετά-απόσυρση προϊόντος. Να 
κατατεθεί η εξουσιοδότηση.  

 
 


