
 
 
 
 

 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ β. 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
3,4. Σύστημα αποκατάστασης βουβωνοκήλης αποτελούμενο από: 
προσχηματισμένο πλέγμα από μονόκλωνο πολυεστέρα με ειδική ελλειπτική 
σχεδίαση και προδιαμορφωμένη σχισμή με ειδικά απορροφήσιμα άγκιστρα 
από πολυγαλακτικό οξύ για την καθήλωσή του, διαστάσεων 14x9 cm και 
στρογγυλό πλέγμα πωματισμού (κώνος) από μονόκλωνο πολυεστέρα με ειδικά 
απορροφήσιμα άγκιστρα από πολυγαλακτικό οξύ για την καθήλωσή του, 
διαστάσεων: α) 6 cm διάμετρος &  β) 8 cm διάμετρος. 
 
 
 ΓΕΝΙΚΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 
-Γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος ή για το σύνολο της ζητούμενης 
ποσότητας. 
Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, στην τεχνική προσφορά 
πιστοποιητικό καταλληλότητας CE MARK των προϊόντων που προσφέρουν, 
από πιστοποιημένο οργανισμό & ΙSΟ κατασκευαστή (επίσημα μεταφρασμένα, 
στην Ελληνική γλώσσα ) 
-Τα κατατεθειμένα  prospectus, θα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα του 
κατασκευαστικού οίκου. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται 
από Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε 
αυτά στοιχεία ταυτίζονται μετα στοιχεία του prospectus του κατασκευαστικού 
οίκου. 
-Οι συμμετέχοντες θα πρέπει απαραίτητα, στην τεχνική και στην οικονομική 
προσφορά να αναφέρονται για κάθε προσφερόμενο είδος : Α. με τον αύξοντα 
αριθμό, του πίνακα των ζητούμενων ειδών της διακήρυξης μας Β. την 
εμπορική ονομασία – μάρκα - κωδικό, το εργοστάσιο και την χώρα 
κατασκευής του κάθε είδους  Γ. την συσκευασία   Δ. τον κωδικό ΕΚΑΠΤΥ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


