
Τεχνικές Προδιαγραφές 

 
 
Αυτόματο πιστόλι βιοψίας ιστοτεμαχίου μιας χρήσης 

 
• Να παρέχει την δυνατότητα χειρισμού με το ένα χέρι. 
• Η βελόνα να φέρει ακτινοσκιερές σημάνσεις ανά εκατοστό και το άκρο της να 

είναι αιχμηρό και ηχογενές. 
• Το πιστόλι να είναι ελαφρύ και να οπλίζει εύκολα πιέζοντας δυο κουμπιά στο 

άνω τμήμα του. 
• Να διαθέτει δύο κουμπιά πυροδότησης ένα στο πίσω μέρος του πιστολιού και 
ένα στο πλάι. 
• Το βάθος διείσδυσης να είναι 22mm. 
• Να παίρνει και ομοαξανικο το όποιο παρέχετε με blunt tip βελόνα σε 18g & 20g. 
Το στυλεό με αμβλύ άκρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσω των μαλακών ιστών 

και γύρω από τα αγγεία για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ακούσιας βλάβης 

στην περιοχή. 
• Να προσφερθούν συστήματα διαμέτρου 14,16,18G ή 20G και μήκους 10, 16, 20 

και 25cm. 
 
 


