
 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 
 
1. 
Σωλήνες CO2 με φίλτρο Μ.Χ Να είναι συμβατοί με τον λαπαροσκοπικό πύργο Carl Storz 
που διαθέτει το χειρουργείο. 
 
2. 
Λαπαροσκοπική συσκευή πλύσης  - αναρρόφησης διαμέτρου 5mm η οποία να διαθέτει 
λαβή με έγχρωμα κουμπιά, διαφορετικού χρώματος για έκαστη λειτουργία, καθώς και εν-
σωματωμένους σωλήνες.. Να διαθέτει διπλή υποδοχή για ορούς. 
 
4. 
Λαπαροσκοπικός Βρόγχος Νο 0  Με ράμμα μέσης απορρόφησης και με σύστημα οδηγό 
5mm 

 
5. 
Ατραυματική βελόνη πνευμοπεριτοναίου Verres 120mm, με βαλβίδα ελέγχου, μιας χρήσης. 
Το άκρο να είναι εξαιρετικά αιχμηρό ώστε να διαπερνά τους ιστούς με ευκολία. Να διαθέτει 
αναδιπλούμενο κάλυμμα ώστε να μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο τραυματισμού των οργά-
νων. Να διαθέτει  δείκτη επιβεβαίωσης εισόδου στην ενδοκοιλιακή χώρα, κόκκινου χρώμα-
τος που συνοδεύεται από ισχυρό χαρακτηριστικό ήχο. Να διατίθεται σε ατομική αποστει-
ρωμένη συσκευασία . 
 
 

Γενικά 
 - Η μέθοδος αποστείρωσης να είναι κατοχυρωμένη και αποδεκτή διεθνώς. 
- Όλες οι πληροφορίες που συνοδεύουν το προσφερόμενο προϊόν να παρέχονται απαραί-
τητα στην Ελληνική γλώσσα. 
- Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται: 
-  η ημερομηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος. 
-  Στοιχεία κατασκευαστή – χώρα και εργοστάσιο κατασκευής 
-  Υλικό κατασκευής 
-  Μέγεθος 
-  Η ένδειξη « ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ» και ο τρόπος αποστείρωσης 
-  Αριθμός παρτίδας 
-  Σήμανση CE 
-  Το  υλικό  συσκευασίας  απαιτείται  να  είναι  ιατρικό  χαρτί  και  πλαστικό φιλμ. 
-Το εργοστάσιο παραγωγής να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001, όπως αυτό ισχύει (ISO 
9001-2003) 
Να κατατεθούν αποδεικτικά έγγραφα με την προσφορά. 
-Το προϊόν να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την παραλαβή, η ημερομηνία παρα-
γωγής τους να μην είναι προγενέστερη των έξι (6) μηνών από αυτήν της παραγωγής. 
- Να κατατεθεί με την προσφορά ΔΕΊΓΜΑ όπου απαιτείται, σε όλα τα μεγέθη που προσφέ-
ρονται, για έλεγχο από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του δ/μού. 
-Γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος ή για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας. 
-Τα κατατεθειμένα prospectus, θα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα του κατασκευαστικού 
οίκου. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση, στην 



οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται μετα στοιχεία του 
prospectus του κατασκευαστικού οίκου. 
-Οι συμμετέχοντες θα πρέπει απαραίτητα, στην προσφορά να αναφέρονται για κάθε 
προσφερόμενο είδος : 
Α. με τον αύξοντα αριθμό, του πίνακα των ζητούμενων ειδών της διακήρυξης μας  
Β. την εμπορική ονομασία – μάρκα - κωδικό, το εργοστάσιο και την χώρα κατασκευής του 
κάθε είδους  
Γ. την συσκευασία  
Δ. τον κωδικό ΕΚΑΠΤΥ 
 

Η προμηθεύτρια εταιρεία σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια 
να είναι εξουσιοδοτημένη από την κατασκευάστρια εταιρεία για την διακίνηση των 
προϊόντων της στα ελληνικά δημόσια, Στρατιωτικά και Ιδιωτικά Νοσοκομεία ώστε να 
διασφαλίζεται η ορθή/ έγκαιρη προμήθεια των προϊόντων στο νοσοκομείο, η οποία θα 
γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία καθώς και την τήρηση όλων των 
διαδικασιών ή σε πιθανή ανάκληση/ απόσυρση προϊόντος ή μετά από συμπλήρωση της 
«Κάρτας Αναφοράς Περιστατικών Χρηστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (λευκή κάρτα)» 
από τον χρήση. 
 
 

 

 

 


